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5.2 Schienale regolabile (solo BASIK+)

La BASIK+ é dotata di serie di schienale regola-
bile.

Per regolarlo, aprire la chiusura in velcro del co-
prischienale sotto I'imbottitura del sedile e rove-
sciare quest'ultima in avanti insieme con I'imbot-
titura dello schienale. Ora allentare la chiusura in
velcro delle fasce (1). A questo punto, fissare
nuovamente insieme (1) le fasce nella posizione
desiderata (2). Le due parti della chiusura in vel-
cro devono risultare sovrapposte per almeno 10
cm. Cominciare dalla fascia piu bassa. Infine, ro-
vesciare nuovamente il coprischienale all'indietro
e fissarlo con la chiusura in velcro.

5.3 Sostegni per le braccia

| sostegni per le braccia possono essere montati
2 disallineati di 100 mm in lunghezza ("Desk" o
“long") e di 30 mm in altezza. Per eseguire
quest'operazione, allentare da sotto con un cac-
ciavite a croce le viti che fissano il sostegno per il
braccio alla fiancata (1). A questo punto & possi-
bile spostare i sostegni per le braccia in avanti o
all'indietro (2). Per regolare I'altezza, posizionare
uno o entrambi gli adattatori sul tubo della fian-
cata (3). Serrare quindi di nuovo le viti per fissare
il sostegno.
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5.4 Regolazione della manopola di
spinta (solo BASIK+)

Nella BASIK+, I'altezza delle manopole di spinta
puo essere adattata alle esigenze dell'accompa-
gnatore.

Svitare innanzitutto i pomelli sul lato posteriore
dello schienale. Estrarre quindi il tubo della ma-
nopola di spinta tirandolo verso I'alto e infine
regolarlo sulla posizione desiderata. Riavvitare il
pomello in uno dei quattro fori disponibili. Assi-
curarsi che la vite della leva di bloccaggio sia ben
serrata.

5.5 Profondita della seduta

La sedia a rotelle viene fornita regolata sulla pro-
fondita massima possibile. Per ridurre la profon-
dita, rimuovere innanzitutto i sostegni per le
gambe (vedere capitolo 4.5). Quindi, sul davanti
del lato inferiore dell'imbottitura del sedile, apri-
re le fascette con chiusura in velcro (1) a destra e
a sinistra.

Fissare ora le fascette sotto il prolungamento
dell'imbottitura del sedile, in modo che non siano
pil awvolte al telaio della sedia a rotelle (2). Infi-
ne, ripiegare il prolungamento sotto il sedile e
fissarlo in questa posizione (3).

Per aumentare la profondita della seduta, ese-
guire la procedura in ordine inverso.
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5.6 Regolazione dell'altezza della
seduta

L'altezza della seduta & regolabile su tre posizio-
ni, distanti 25 mm I'una dall'altra. Le tre posizio-
ni sono ottenute mediante dei fori praticati nella
forcella anteriore della ruota orientabile (1). (po-
sizione di base 51 cm, modificabile in 48,5 cm e
46 cm)

o Altezza della seduta 51 > foro inferiore della forcella
o Altezza della seduta 48,5 > foro intermedio della forcella
o Altezza della seduta 46 > foro superiore della forcella

o Altezza della seduta 44,5 > foro superiore della forcella

(solo con ruota motrice da 22 pollici opzionale e

ruota orientabile da 5 pollici)

L'altezza della ruota posteriore viene regolata
successivamente. Allentare le viti di fissaggio
dell'adattatore della ruota posteriore (2), quindi
regolarlo sull'altezza desiderata. A questo punto,
serrare nuovamente le viti.

o Altezza della seduta 51 > 2. + 3. Foro dal basso

o Altezza della seduta 48,5 > 3. + 4. Foro dal basso
o Altezza della seduta 46 > 4. + 5. Foro dal basso
AVVERTENZA o Altezza della seduta 44,5 > 3. + 4. Foro dal basso

i . (solo con ruota motrice da 22 pollici opzionale e
Se |'altezza della seduta viene

modificata, & necessario registrare
nuovamente il freno a mano (vedere

ruota orientabile da 5 pollici)

capitolo 5.7).

Dopo aver apportato le modifiche,
assicurarsi di aver serrato nuova-
mente tutte le connessioni a vite.
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5.7 Freni a mano

Con il meccanismo del freno aperto al massimo,
la distanza nel punto piu stretto tra il bullone del
freno e il copertone deve essere pari a 3-5 mm

(1).

Per regolare/correggere la distanza, allentare la
vite (2) da dietro con una chiave per dadi. Spin-
gere quindi i freni nella posizione corretta. Infine,
serrare nuovamente la vite e verificare il corretto
funzionamento dei freni. Con il freno azionato,
non deve essere possibile spostare la sedia a ro-
telle.

5.8 Freno a tamburo (opzionale)

Per ottenere un'efficacia ottimale del freno, la
forza puo essere regolata mediante la vite di re-
gistrazione (1) presente sul cavo del freno. La
forza frenante puo essere incrementata svitando
la vite di registrazione. Allentare il controdado e
svitare la vite di registrazione fino ad avvertire un
rumore di sfregamento nella ruota che gira. Riav-
vitare quindi la vite di registrazione fin quando il
rumore non sparisce. Una volta conclusa la rego-
lazione, serrare il controdado per fissare la vite di
registrazione.

AVVERTENZA

Fare attenzione a regolare in modo
uniforme i freni a tamburo su en-

trambi i lati della sedia a rotelle.
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5.9 Allungamento dell'interasse
(opzionale)

Spostando all'indietro la ruota motrice, I'interas-
se aumenta e con esso anche la stabilita della
sedia a rotelle.

L'allungamento dell'interasse richiede la modifi-
ca dei freni a mano, ottenibile con il set di acces-
sori "Allungamento dell'interasse”.

Rimuovere innanzitutto le ruote motrici (vedere
capitolo 4.12) e assicurarsi che la sedia a rotelle
non possa ribaltarsi. Allentare quindi le due con-
nessioni a vite dell'adattatore (1) ed estrarre
completamente le viti. Ruotare ora I'adattatore
di 180° in senso verticale (2) e montarlo. Fare
attenzione a serrare nuovamente tutte le viti.

Nel modello con freno a tamburo, prima di smon-
tare 'adattatore occorre allentare il filo del freno.
Dopodiché, I'adattatore va ruotato di 180° in
senso verticale insieme con il freno a tamburo. A
montaggio avvenuto, il filo del freno deve essere
spostato di conseguenza e fissato nuovamente.

Rimuovere quindi i freni @ mano e montare il set
di accessori  "Allungamento dell'interasse”.
Quest'ultimo assicura la necessaria distanza tra
freno e copertone. Anche con il meccanismo del
freno aperto al massimo, la distanza nel punto
AVVERTENZA piu stretto tra il bullone del freno e il copertone
deve essere pari a 3-5 mm.

Se I'allungamento dell'interasse
viene modificato, & necessario
registrare nuovamente tutti i freni
(vedere capitoli 5.7 e 5.8).
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5.10 Pedane ad angolazione regolabile
(solo BASIK+)

La BASIK+ & dotata di serie di pedane ad ango-
lazione regolabile.

Per modificare I'angolazione, allentare innanzi-
tutto la vite a brugola (1) e tirare leggermente la
pedana verso I'interno finché non si sblocca. Re-
golare quindi sull'angolazione desiderata (2) e
serrare nuovamente la vite a brugola.

5.11 Supporti antiribaltamento (opzionali)

| cilindri di supporto inseribili (supporti antiribal-
tamento) possono essere inseriti da dietro (1)
nel tubo del telaio inferiore, quando si rimuove
il dispositivo in gomma per il superamento dei
gradini.

| cilindri di supporto vanno innestati sul tubo me-
tallico e fissati per mezzo di una vite (2).

L'altezza delle ruote puo essere adattata alla
sedia a rotelle o i cilindri di supporto possono
essere spinti verso I'alto. Cio é utile quando I'ac-
compagnatore sta spingendo la sedia e vuole
superare un ostacolo.

Per farlo, tirare verso di sé (3) i dischi color argen-
to e spingere il tubo lungo il supporto verso I'alto
o verso il basso (4).
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5.12 Cintura pelvica (opzionale)

Come optional pud essere montata una cintura
pelvica, con la funzione di assicurare e stabilizza-
re l'occupante sulla sedia. Si evita cosi che la
persona possa scivolare in avanti e cadere.

La cintura pelvica viene fissata all'ultima connes-
sione a vite posteriore dell'imbottitura del sedile.
Per fissarla, aprire la striscia laterale con chiusura
in velcro dell'imbottitura del sedile (1). A questo
punto, allentare I'ultima connessione a vite po-
steriore dell'imbottitura. Dopodiché, sollevare
leggermente la vite e spingere I'estremita della
cintura pelvica sotto I'imbottitura del sedile, in
modo che I'occhiello venga a trovarsi esattamen-
te sopra il foro di quest'ultimo. Awvitare quindi
I'imbottitura alla cintura pelvica (2). Assicurarsi
che la connessione a vite sia ben serrata. Il mon-
taggio a posteriori deve essere eseguito da
un'officina specializzata.
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EFFETTUAZIONE DELLE MISURAZIONI DA PARTE DI DIETZ

| punti esatti in cui vengono misurati i componenti di una sedia a rotelle non sono gli stessi per tutti i
produttori. Per evitare errori nel personalizzare la propria sedia, si consiglia di verificare tutte le misure
confrontandole con i valori indicati di sequito. Tutte le misure riportate in queste istruzioni per I'uso
fanno riferimento al sistema di unita di misura di DIETZ.

Profondita della seduta

Profondita della seduta: Lunghezza totale, dal bordo anteriore al bordo posteriore del tubo della
seduta
Larghezza della seduta: distanza tra un bordo esterno della seduta e I'altro bordo

Altezza dello schienale: distanza tra la seduta e il bordo superiore del rivestimento dello
schienale

DIETZ GmbH / Istruzioni per I'uso BASIK / BASIK+ / Versione 1.2.3 IT
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Lunghezza della gamba

Altezza della seduta

l

Profondita della seduta: distanza tra il bordo anteriore della seduta e I'imbottitura dello
schienale (vedere capitolo 5.5)

Altezza della seduta: misurata dal suolo al bordo superiore della seduta

Lunghezza della gamba: distanza tra il bordo superiore della seduta (al centro) e il bordo

superiore dell'attacco del sostegno per la gamba
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Denominazione BASIK BASIK+
Numero HMV richiesto richiesto
Colore Mangan Grey Metallic Mangan Grey Metallic
Larghezza della seduta (cm) a scelta 39/42/45/48 /51

Profondita della seduta (cm) regolabile 40/ 44 40/ 44
Altezza della seduta (cm) regolabile 46/48,5/51

Altezza dello schienale (cm) 43 39-48
Dimensioni totali (largh. x alt. x lungh.) (cm) | 59-71 x 94,5 x 106—108 | 59-71 x 94,5-103 x 106-108
Altezza totale (cm) (BASIK+ regolabile) 94,5 94,5-103,5
Larghezza totale (cm) 59/62/65/68/71

Larghezza totale con sedia piegata (cm) 31

Lunghezza totale senza sostegni per le

gambe (cm) 80 80
L.Cumnghezza totale con sostegni per le gambe 106-108

Raggio di sterzata min. — max. (cm) 85,5-86,5

Altezza dei braccioli (cm) regolabile

22/ 23,5/ 25 (senza cuscino)

Larghezza dei braccioli (cm) 4,5
Lunghezza dei braccioli (cm) regolabile 31/33,5/36/38,5/41
Lunghezza della gamba (cm) regolabile 35-47

Ruote motrici (diametro in pollici) 24

Ruote orientabili (diametro in pollici) 7

Capacita massima di carico (kg) 130

Peso’ (kg)

18,5 15,7

Materiale del telaio della sedia a rotelle

Telaio in tubolare d'acciaio | Telaio in alluminio verniciato

verniciato a polvere a polvere

"Ad es. larghezza della seduta 45 con sostegni per le gambe, senza freno a tamburo
= Le misure delle parti in tessuto sono da intendere come valori orientativi, con una tolleranza di +/1 cm

Verifica del prodotto: secondo DIN EN 12183:2014. Risponde ai requisiti di capacita di resistenza statica, re-
sistenza agli urti e resistenza alla fatica della norma ISO 7176-8. Peso del manichino da test = 130 kg

DIETZ GmbH / Istruzioni per I'uso BASIK / BASIK+ / Versione 1.2.3 IT




06 DOCUMENTAZIONE TECNICA

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

V = verificato S = sostituito R = riparato

Quando

Cosa

Freni a mano

Leva del freno per I'accompagnatore

Manopole di spinta

Fiancata, completa

Sostegni per i piedi

Seduta

Traversa a croce

Rivestimento dello schienale

Ruote orientabili

Ruote motrici

Pneumatici

Ruote di spinta

Telaio

Chi

La durata di vita utile della sedia a rotelle & di 5 anni; tale durata, tuttavia, dipende in maniera deci-
siva dall'osservanza delle prescrizioni di utilizzo e dalla qualita della manutenzione.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per evitare cadute e situazioni pericolose, acqui-
sire dimestichezza con la nuova sedia a rotelle
utilizzandola solo su un terreno pianeggiante e
privo di ostacoli. E consigliabile inoltre la presen-
za di un accompagnatore.

Adottare sempre le seguenti precauzioni:

V¥ Non lasciare mai bambini e ragazzi da soli
sulla sedia a rotelle.

V¥ Prima di utilizzare la sedia a rotelle,
verificare che tutti i componenti montati
siano correttamente fissati.

V¥ La prima volta che la si mette in funzione,
utilizzare la sedia a rotelle su un terreno
pianeggiante e privo di ostacoli. Esercitarsi a
frenare e ad accelerare nella marcia in
rettilineo e in curva.

WV Azionare sempre i freni a mano prima di
sedersi o di alzarsi dalla sedia.

WV Prestare attenzione alle parti imbottite, le
quali possono scaldarsi a causa dell'esposi-
zione alla luce solare diretta e causare ustio-
ni se toccate. Coprire pertanto tali parti o
proteggere la sedia dal sole.

V¥ Non utilizzare la sedia a rotelle in modo
improprio per trasportare pil persone o
carichi.

Essa serve esclusivamente a trasportare una
sola persona seduta nel posto previsto a

DIETZ GmbH / Istruzioni per I'uso BASIK / BASIK+ / Versione 1.2.3 IT

tale scopo.

Non utilizzare mai la sedia a rotelle sotto
I'influsso di alcool o di altre sostanze in
grado di influire sull'attenzione o sulla
ricettivita fisica e mentale.

WV Sinoti che uno spostamento dell'equilibrio

v

dovuto ai movimenti del corpo o al
caricamento della sedia puo far aumentare
il rischio di ribaltamento.

In presenza di una salita o discesa con una
pendenza di oltre 10 gradi, vi & un maggiore
rischio di ribaltamento all'indietro o in
avanti.

Per prevenire il ribaltamento all'indietro,
montare correttamente i supporti antiribal-
tamento.

Per superare gli ostacoli & assolutamente
indispensabile utilizzare una rampa.

Qualora non sia possibile aggirarli, binari,
rotaie o altri punti impraticabili devono
essere attraversati sempre ad angolo retto
(90°).

Durante la marcia, evitare di urtare spigoli o
altri ostacoli con la sedia non frenata.

Non saltare git da ostacoli quali spigoli,
gradini ecc.

Per sedersi e alzarsi, non appoggiarsi alle



pedane o alla pedana di appoggio per i
piedi.

Assicurarsi che la profondita del battistrada
degli pneumatici sia sufficiente (> 1 mm).

Prima di mettersi in marcia, verificare il
corretto funzionamento dei freni.

Nel circolare per strada, osservare le norme
del Codice stradale.

Se possibile, indossare indumenti chiari e
vistosi. In questo modo, si verra notati pit
facilmente dagli altri utenti della strada.

Per pulire la sedia a rotelle, non utilizzare
idropulitrici o altri apparecchi simili, prodotti
chimici aggressivi o corrosivi, né prodotti
abrasivi.

Evitare di esporre per periodi prolungati la
sedia a rotelle alla luce solare diretta o alle
basse temperature, poiché taluni componen-
ti del prodotto (ad es. telaio, poggiapiedi,
freni e fiancate) possono divenire molto
caldi (> 41 °C) o molto freddi (< 0 °C) e, in
determinate condizioni, cid pud causare
lesioni cutanee.

Si noti inoltre che con tutti i componenti
mobili (freni, sostegni per le gambe ecc.) si
corre il rischio di pinzarsi le dita o altre parti
del corpo.

Quindi, prestare attenzione nell'utilizzare la
sedia a rotelle.

07 ISTRUZIONI DI SICUREZZA F&&

AVVERTENZA

La BASIK/BASIK+ non e testata
secondo la norma 1SO 7176-19 e

pertanto non & omologata come
sedile per il trasporto di persone a
bordo di autoveicoli.

Veicolo
NON
OMOLOGATO
per il trasporto
di terzi
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ISPEZIONE DELLA SEDIA A ROTELLE A CURA
DELL'UTILIZZATORE

Prima di mettere in marcia la sedia a rotelle, verificare sempre

> che le ruote siano integre e gli pneumatici (se presenti) siano sufficien-
temente gonfi. Controllare sempre una volta al mese la profondita del
battistrada (che deve essere pari ad almeno 1 mm). Gli pneumatici
difettosi o usurati devono essere sostituiti.

> che l'impianto frenante funzioni correttamente. Con il freno azionato,
non deve essere possibile spostare la sedia. Rilasciando il freno, deve
essere possibile spingere la sedia con facilita. Se si nota un funziona-
mento anomalo del freno, avvisare immediatamente il proprio
rivenditore e interrompere I'utilizzo della sedia a rotelle.

> che la seduta e I'imbottitura dello schienale siano integre e pulite. Se
sono sporche, pulirle secondo le indicazioni fornite in queste istruzioni
per I'uso. Se sono danneggiate, rivolgersi al proprio rivenditore.

- che tutti i componenti mobili si muovano liberamente e senza produrre
particolari rumori. Eventuali cigolii indicano che vi & un componente
danneggiato e devono essere controllati dal rivenditore.

> che tutte le connessioni a vite o a rivetto siano integre.

AVVERTENZA ATTENZIONE
e s

Non utilizzare la sedia a rotelle con In caso di foratura o di perdita di
gli pneumatici sgonfi, poiché in pressione dagli pneumatici, far
questo caso non e garantita una correggere immediatamente il pro-
marcia sicura. blema a un centro di assistenza
tecnica specializzato.
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INDICAZIONI PER LA CURA DEL PRODOTTO A USO
DELL'UTILIZZATORE

| componenti del telaio possono essere puliti con un panno umido. Per ri-
muovere lo sporco pill ostinato, utilizzare un detergente non aggressivo e
acqua tiepida.

Le ruote possono essere pulite con una spazzola umida con setole in plasti-
ca (non utilizzare spazzole di metallo!).

I materiali delle imbottiture sono lavabili con una soluzione di acqua e sapo-
ne neutro fino a 40 °C. Se & necessario disinfettare, attenersi alle indicazio-
ni del capitolo "Cessione e riutilizzo" a pagina 40.

AVVERTENZA

Per pulire il prodotto, non utilizzare un'idropulitrice.

TARGHETTA IDENTIFICATIVA/NUMERO DI SERIE/AVVERTENZE

Le targhette identificative e le avvertenze devono es-

sere sempre visibili. Far sostituire immediatamente al [ TOMTAR Jaiow reteene )
rivenditore le targhette illeggibili o mancanti. Il nu- Typ: TOMTARBASIK  Max. Belastbarkelt: 130kg
PO-Nr.: 1700535 Max. Load: 130kg

mero di serie, che identifica in modo univoco il pro- ||||||| | |||||||| ||||||||| ||| | o

. . . 04/2017
dotto, si trova sotto la seduta, sulla targhetta identi-

Ser.-Nr.: 115000001

ficativa applicata alla traversa diagonale. Tale I|||||I||||I||||||| I""l“"ll
numero non deve essere rimosso. \_ AN 102045 ce ")

SMALTIMENTO

Qualora non si abbia piu bisogno della sedia a rotelle, rivolgersi al proprio
rivenditore, che provvedera a ritirarla e a smaltirla in modo corretto o a de-
stinarla al riutilizzo. Se cio non & possibile, conferire la sedia a rotelle in un
centro di riciclaggio locale.
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CESSIONE E RIUTILIZZO

La BASIK/BASIK+ & idonea sia al noleggio sia all'utilizzo temporaneo. In
caso di cessione o riutilizzo della sedia a rotelle, ricordarsi di fornire al nuovo
utilizzatore o al rivenditore tutti i documenti tecnici necessari per un impie-
go sicuro. Prima di essere riutilizzata, la sedia a rotelle deve essere pulita,
disinfettata e ispezionata da un rivenditore specializzato, che individui e ri-
pari eventuali danneggiamenti.

Nel preparare manualmente un ausilio per il suo riutilizzo, occorre pulire a
fondo tutti i componenti con un prodotto disinfettante per superfici. Si rac-
comanda di esequire con particolare cura la disinfezione delle superfici che
sono continuamente a contatto con le mani o con la cute (ad es. impugna-
ture e braccioli).

In alternativa, & possibile optare per il ricondizionamento a macchina. In
questo caso, il vantaggio & che gli standard di igiene sono elevati e costanti.
Prima della pulizia, rimuovere tutte le parti imbottite. Le parti imbottite sono
lavabili fino a 40 C.

| seguenti disinfettanti sono compatibili con i materiali della sedia a rotelle:

> disinfettante a base di alcool privo di aldeidi (max 70% di alcool
propilico)

- disinfettante con liberazione di ossigeno

> disinfettante a base di aldeidi

AVVERTENZA ATTENZIONE
e [

Non & possibile garantire la disin- Nel preparare la sedia a rotelle per
fezione sicura delle parti imbottite il suo riutilizzo, attenersi alle istru-
prowviste di cuciture. All'occorren- zioni per I'uso e il trattamento del
za, si consiglia quindi di sostituire produttore dei detergenti.

le imbottiture di schienale e sedile.
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GARANZIA

Le prestazioni in garanzia si riferiscono a tutti i difetti del prodotto di cui sia
possibile dimostrare che sono da ascrivere a carenze di materiale o di fab-
bricazione. La durata della garanzia & di 24 mesi dal ricevimento della nota
di spedizione o, al piu tardi, dalla data di consegna. Dall'obbligo di garanzia
sono esclusi i danneggiamenti causati da usura, dolo, azionamento e utiliz-
zo negligente o improprio. Lo stesso dicasi in caso di utilizzo di prodotti per
cura e pulizia, oli lubrificanti o grassi inidonei. In caso di reclamo, compilare
per intero e allegare la sezione della garanzia (vedere sotto).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

In riferimento alla sedia a rotelle BASIK/BASIK+, DIETZ GmbH dichiara, sot-
to sua esclusiva responsabilita, la conformita alla Direttiva CE 93/42/CEE sui
dispositivi medici.

RESPONSABILITA

In quanto produttore, DIETZ GmbH si assume la responsabilita della sicurez-
za, dell'affidabilita e dell'idoneita all'uso della sedia a rotelle, solo se le
modifiche, le espansioni, le riparazioni e gli interventi di manutenzione ver-
ranno effettuati da persone da essa autorizzate a tale scopo.

RESPONSABILITA CIVILE

DIETZ Reha-Produkte GmbH rispondera solamente se i prodotti verranno
utilizzati nelle condizioni e per gli scopi prescritti. Si raccomanda di utilizza-
re i prodotti in modo corretto e di prendersene cura secondo quanto pre-
scritto dalle istruzioni per I'uso. DIETZ Reha-Produkte GmbH non risponde di
eventuali danni causati da componenti e ricambi da essa non approvati. Le
riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da rivenditori autoriz-
zati o dal produttore stesso.

INHALT @
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Gruppo di prodotti: sedia a rotelle manuale
Prodotto: sedia a rotelle pieghevole standard TOMTAR (BASIK)
Prodotto: sedia a rotelle pieghevole leggera TOMTAR (BASIK+)

TOMTAR & un marchio registrato di Dietz GmbH.

Istruzioni per I'uso versione 1.2.3 IT
Aggiornato al 12/2017 (BL/MS)

DIETZ GmbH

ReutackerstraBe 12
76307 Karlsbad (Germania)

Tel.: +497248.9186-0
Fax: +49 7248.9186-86
info@dietz-reha.de
www.dietz-reha.de

Salvo errori e omissioni e con riserva di modifiche ai prezzi o ai prodotti.

© DIETZ GmbH REHA-PRODUKTE, Karlshad (Germania)

Riproduzione, anche parziale, solo dietro preventiva autorizzazione scritta di
DIETZ GmbH, Karlsbad (Germania).



