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7N KAYTTOOHJE

Kiitos, kun valitsit
DIETZ TAIMA-rollaattorin.

TAIMA-rollaattori on tukeva, kevyt ja  Jos tarvitset lisatietoja, ota yhteytta tuotteen
vie kokoontaitettuna vain vahan tilaa.  myyjaan.
Se antaa tukea liikuttaessa ja sen istuin
tarjoaa mahdollisuuden levahtamiseen. Loydat  ajantasaiset  tiedot  tuotteestasi
Lue tama kayttdohje ensin huolellisesti lapi  verkkosivuiltamme.
ja tutustu rollaattorin kaikkiin toimintoihin.

Jos sinulla on kysyttavaa tuoteturvallisuudesta
Kayttdohjeissa on lisdksi tietoja, jotka  tai tuotteen palauttamisesta, ota yhteyttd
parantavat kaytto- ja liikenneturvallisuutta ~ DIETZiin kirjallisesti tai puhelimitse. Loydat
sekd lisdavat rollaattorin arvon sailymista ~ yhteystietomme kayttoohjeen takasivulta.
parhaalla mahdollisella tavalla.

HUOMAUTUS

Kayttoohje on luettavissa suurem-
massa koossa 0soitteessa
www.dietz-rehab.de
PDF-muotoisena.
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02 TUOTTEEN KUVAUS

KAYTTOTARKOITUS MERKIT JA SYMBOLIT

TAIMA on tarkoitettu kdytettdvaksi enintdan  Naitd  symboleita  kdytetddn  sellaisten
150 kg:n  painoisen liikkuntarajoitteisen  tekstikappaleiden  merkitsemiseen,  joissa
henkilon kdvelyn avustamiseen ja rajoitetusti  on tuotteen péivittdiseen kdyttdon liittyvaa
myds istualtaan tapahtuvaan tilapdiseen  hyddyllista tietoa.

lepadmiseen.Se  on tarkoitettu sisa- ja

ulkokayttoon ja kaytettavaksi yksinomaan

kiintedlla ja tasaisella alustalla.

Kayttétarkoitus voi vaihdella sellaisilla tuotteil-
la, jotka on valmistettu yksil6lliseen kayttoon ja
jotka on merkitty vastaavasti. Talldin voimassa
ovat tuotteen mukana toimitetutasiakirjat.

KAYTTOAIHEET

TAIMA on tarkoitettu kaytettavaksi henkildille,
jotka kadrsivat

» aktiivisten tai passiivisten liikuntaelimien
rajoitusten aiheuttamista liikkuntarajoit-
teista

» kdvelyn koordinaatio-ongelmista

» alentuneesta kuormitettavuudesta

VASTA-AIHEET

TAIMA-rollaattoria ei ole tarkoitettu kaytetta-
véksi henkildille, jotka karsivat

> aistihairidista

» voimakkaista tasapainohairidista

» runsaasta ylipainosta (ruumiinpaino yli
150 kg).

Rollaattoria ei ole tarkoitettu lasten kayttdon.

TAIMA-rollaattoria ei saa kdyttdad nousemisen

apuna, suurten kuormien tai henkildiden

kuljettamiseen  tai ~ muihin  vastaaviin

kayttotarkoituksiin.
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VAROITUS

Turvallisuusvaara! Varoituksia on noudatet-
tava ehdottomasti!

Huomaa, ettd noudattamatta jattdmisestd voi
seurata loukkaantumisen vaara ja/tai vahinkoa
rollaattorille tai ympéristolle.

g HUOMAUTUS

Vinkkejd ja ohjeita toimintojen kayttdmiseen.

TOIMITUSSISALTO

TAIMA-rollaattori sisaltad seuraavat osat ja li-
savarusteet:

TAIMA-rollaattori

Kayttdohje

Vakiomalliset ostoskassi
Kavelykeppiteline (asennus oikealle/
vasemmalle puolelle)

» Kallistuspoljin

vvyywyy

TAIMA-rollaattori  toimitetaan  valmiiksi
asennettuna. Tarkista pakkauksesta
purkamisen  jélkeen, ettd laite on
taydellinen  ja  vahingoittumaton.  Jos
pakkauksen  sisdlt6  on  havaittavasti
vaurioitunut, ilmoita  asiasta  viipymatta

rahtiyritykselle.
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VALINNAISET LISAVARUSTEET

TAIMA-rollaattoriin on saatavana seuraavat va-
linnaiset lisdvarusteet:

» Rollaattorin kassi » Sateen- ja paivanvarjo
tuotenro 290101 tuotenro 601270 (punainen)

» Selkanoja "Standardi” tuotenro 601271 (maitokahvi)
tuotenro 290007 » Tarjotin

» Selkdnoja "Komfort"”, pehmustettu tuotenro 280009

mallinro 290038
» Yhden kdden jarru
tuotenro 290105 (vasen)
tuotenro 290104 (oikea)
» Erikoispitkat tyéntokahvat,
tuotenro 290106

TAIMA-ROLLAATTORIN RAKENNE

1. Ergonomiset kasikahvat

2. Jarruvipu

3. Kavelykeppiteline (ylapidike)

4. Sormiruuvi korkeuden saatamiseen
5. Kiinnitysnuppi / taittumisen lukitsin
6. Jarru

7. Kallistuspoljin

U A w N
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ROLLAATTORIN KOKOAMINEN

TAIMA  toimitetaan  valmiiksi  tehtaalla
koottuna. Seuraavissa luvuissa selostetaan
rollaattorin kokoaminen ja sdatdminen omiin
tarpeisiin sopivaksi siten, ettd voit kayttda sita
vaivattomasti.

ROLLAATTORIN ASENTAMINEN / AUKI
TAITTAMINEN

1. Aseta rollaattori siten, ettd sen kahvat
osoittavat sinua kohti.

2. Paina istuintason sivuputkia sivuille ja
alaspain, kunnes rollaattori on taitettu
taysin auki A. Taittumisen lukitusnapin
(punainen) B tulee lukittua kuultavasti.

VAROITUS

Turvallisuusvaara! Kayta rollaattoria vain,
kun taittumisen lukitusnappi on lukittuna oi-
kein.
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VAROITUS

Puristumisvaara! Kayttdessasi taittumisen
lukitusnappia ja rollaattoria auki/kiinni taittaes-
sasi varo kasidsi, sormiasi ja irtonaisia vaattei-
tal

TYQNIC)KAHVOJEN KORKEUDEN
SAATAMINEN

1. Léysda ruuvikiinnitys B ja veda sormiruuvi
taysin ulos.

2. Aseta nyt tyontokahvat halutulle korkeudelle.

3. Tyénna lopuksi sormiruuvi B takaisin
sisaan ja kirista se tiukalle.

E HUOMAUTUS

Jotta TAIMA-rollaattoria voidaan kayttda oikein,
se on saddettdva yksildllisesti kokosi mukaisesti.
Koulutetun henkilén tulee suorittaa tdma
saato.
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TAIMA-ROLLAATTORIN KAYTTAMINEN

Tutustu  TAiIMA-rollaattoriin  huolellisesti
ennen ensimmaista kdyttoa, jotta tunnet olosi
varmaksi sitd  kdyttdessdsi. Suosittelemme
tukihenkilon apua tassa tilanteessa.

Tarkista rollaattorin oikea kokoaminen ennen
sen kayttamista:

» Onko kaikki kiinnitetyt osat kiinnitetty
asianmukaisesti?

» Onko kaikki ruuvit kiristetty tiukalle?

Toimivatko jarrut?

» Seisooko rollaattori kaikilla neljalla
pyoralla?

» Onko taittumisen lukitsin lukittuna?

v

KAVELY ROLLAATTORIN AVULLA

Seiso rollaattorin takana ja tartu molemmilla
kasilla tyontdkahvoihin. Kun olet saavuttanut
tukevan seisoma-asennon, vapauta molemmat
jarrut. Voit nyt aloittaa kavelemisen.

VAROITUS

Turvallisuusvaara! Seuraavat kohdat vaikut-
tavat turvallisuuteen!

» Ala tyonna rollaattoria liian kauas
itsestasi. Hyvan tukitoiminnon
takaamiseksi rollaattoria on talutettava
|ahelld kehoa.

» Rajoita nopeutta vetdmalld molempia
jarrukahvoja kevyesti ja tasaisesti.

» Kavele pystysuorassa ja kohdista katseesi

eteenpain, jotta havaitset esteet ja voit
vaistaa ne ajoissa.

» Kéyté jarruja kaltevilla pinnoilla (veda
jarrukahvoja yl6spain) ja ala kulje liian
kaltevia reitteja.

» Emme suosittele kévelemdan takaperin
rollaattorin kanssa.

KALLISTUSPOLJIN

Voit ylittaa reunoja ja muita esteita kevyemmin
rollaattoria kallistamalla.

1. Varmista, ettd seisot tukevasti.

2. Paina kallistuspoljinta kevyesti jalan
kérjelld. Rollaattorin eturenkaat nousevat
talléin hieman.

3. Tyénna rollaattori esteen yli ja ota jalka
jalleen pois kallistuspolkimelta.

VAROITUS

Kaatumisvaara! Huomaa, etta kallistuspolki-
men kayttd voi vaikuttaa tasapainoosi.
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KAYTTOJARRUT

SEISONTAJARRU

Taalta |oydat tietoa siitd, miten jarruja kdyte-
tadn kavellessd (kayttdjarrut). Tama voi olla
tarpeen, jos kadvelet esimerkiksi pienta rinnetta
alaspain. Tama jarruttaa pyorid hieman ja estaa
rollaattoria vierimasta pois luotasi.

1. Hidasta rollaattorin nopeutta kdvelyn ai-
kana vetamalla molempia jarrukahvoja ke-
vyesti ja tasaisesti ylospain A.

2.Kun annat jarrujen palata neutraaliasen-
toonsa, pyorat kulkevat jalleen vapaasti.
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VAROITUS

Juuttumisvaara! Kun kaytdt rollaattorin sei-
sontajarrua, varmista, ettd tartut jarruvipuun
kaikilla neljalla sormella, jotta valtat jumiutumi-
sen.

Jos haluat "pysakéida” rollaattorin, toimi seu-
raavasti:

1. Lukitse jarrut (seisontajarru) painamalla
jarrukahvat alas B. Ne lukittuvat
kuuluvasti ja pysyvat lukittuina.

2.Vapauta jarrut nostamalla jarrukahvoja
jalleen yléspain C.

o f
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JARRUJEN SAATAMINEN

ROLLAATTORIN KOKOON TAITTAMINEN

Jarrut on asennettu oikein, kun

» Jarruvivut ja bowdenkaapelit eivat ole
[6ysalla (niissa ei saa olla liikkumavaraa).

» Kun jarrukahvat ovat vapautettuina,
renkaiden tulee pyoria ilman hankaavaa
aanta.

» Tarvittaessa jarrutusvaikutusta voidaan
saatad takarenkaiden jarrupaloissa
sijaitsevasta bowdenkaapelin
saatoruuvista C.

VAROITUS

Turvallisuusvaara! Jos jarrujen sadtdmisessa
ilmenee  ongelmia, kadnny valtuutetun
jalleenmyyjén puoleen! Vain talld tavoin voit
varmistaa rollaattorin turvallisen kaytén.

Turvallisuusvaara! Al koskaan kierrd
ruuvia taysin irti, koska jarrut eivat talléin enéa
toimi.

TAIMA-rollaattori on helppo taittaa kokoon.
Se seisoo omilla pyorillddn my6s kokoon
taitettuna, mistd on apua tilaa sdastdvassa
varastoinnissa.

1. Vapauta tata varten taittumisen
lukitusnappi A vetdamalla punaista nappia
itsedsi kohti.

2.Veda samanaikaisesti istuintasoa siina
olevasta lenkista B ylospéin.

3. Rollaattori taittuu kokoon.

VAROITUS

Puristumisvaara! Kayttdessasi taittumisen
lukitusnappia ja rollaattoria auki/kiinni taittaes-
sasi varo kasidsi, sormiasi ja irtonaisia vaattei-
tal
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LISAVARUSTEIDEN KIINNITTAMINEN JA
KAYTTAMINEN

TAiIMA-rollaattorin  vakiovarustukseen kuuluu
ostoskassi ja kavelykeppiteline.

Voit my6s hankkia valinnaisia lisdvarusteita
(katso luku "Valinnaiset lisavarusteet”).

OSTOSKASSI (TEHDASASENNETTU)

Ostoskassi on hyvaksytty enintdan 5 kg:n
painoisten esineiden kuljettamiseen.

1. Ripusta ostoskassi tarttumalla sitd
molemmista sivulenkeistd A ja
pujottamalla ne molempien
pidiketankojen yli.

2.Kun haluat nostaa ostoskassin pois
rollaattorista, pida lenkeista kiinni ja
irrota kassi eteenpain vetamalla.

3. Voit tarttua ostoskassin kantohihnoihin B
asettamalla ne hetkeksi sivuun ja
tarttumalla hihnoihin molemmilta puolilta.
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ROLLAATTORIN KASSI (VALINNAINEN)

TAIMA-rollaattori voidaan varustaa
vaihtoehtoisesti rollaattorin kassilla, joka on
hyvéksytty enintdan tai 15 kg:n painoille.

Ripustaminen ja pois ottaminen tapahtuvat
samalla tavalla kuin ostoskassia kdytettdessa
(katso kuvaus edeltavasta luvusta).

Lisaksi rollaattorin  kassi voidaan sulkea

vetoketjulla.

SELKANOJA (TEHDASASENNETTU)

Jos haluat  valinnaisen takahihnan
“standardin” A tai "mukavuuden" (pehmed
ja erityisen leved), ota yhteys ladketieteelliseen
tarvikkeeseen asentaaksesi.

Se varmistaa turvallisen istuutumisen ja auttaa
|6ytdmaan oikean kohdan TAiIMA-rollaattorin
istuintasolla.

VAROITUS

Kaatumisvaara! Varmista, ettd jarrut ovat
kdytdssd ennen istuutumista ja huomioi, ettd
selkanojaan  nojaaminen  voi  vahentaa
rollaattorin vakautta.
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VAROITUS

Kaatumisvaara! Varmista ennen
istuutumista, etta selkanojaa ei ole kadnnetty
ylds tai alas. Muutoin voit menettad tasapainosi
ja kaatua.

g HUOMAUTUS

Istuintaso on tarkoitettu vain tilapaistd istumista
varten, kun haluat pitaa pienen tauon kévelyn
aikana. Pitdessdsi pidemman tauon, kéyta
tavallisia istuimia.

KAVELYKEPPITELINE
(TEHDASASENNETTU)

Kavelykeppiteline on asennettu rollaattoriin
valmiiksi tehtaalla.

1. Aseta kavelykeppi telineeseen
sijoittamalla ensin kavelykepin kumitulppa
telineen alapidikkeeseen A.

2. Napsauta sitten keppi ylempaan
pidikkeeseen B kevyesti painamalla.

Jos vasemmanpuoleinen kavelykeppitelineen
asento on sinulle katevampi, voidaan telineen
ylempi ja alempi pidike irrottaa ja asentaa

rollaattorin ~ vasemmalle  puolelle.  Kéyta
asentamiseen  valtuutetun  jdlleenmyyjan
palveluja.

TARJOTIN (VALINNAINEN)

Tarjotin on tarkoitettu pienten, enintdan 5 kg:n
painoisten esineiden kuljettamiseen sisatiloissa.

Aseta tarjotin istuinpaallisen paélle. Alapinnas-
sa on neljd nastaa, jotka voidaan sovittaa is-
tuinpaallisessa oleviin reikiin.

Kun kuljetat esineita tarjottimella, tydnna rol-
laattoria erityisen varovasti. Nykivien liikkeiden
seurauksena esineet voivat kaatua tai pudota.

VAROITUS

Palovammavaara! Al3 kuljeta tarjottimella
kuumia esineitd tai juomia. Jos ne kaatuvat,
voit polttaa itsesi.
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YHDEN KADEN JARRU (VALINNAINEN)

SATEENVARJO (VALINNAINEN)

Jos toisessa kadessasi ei ole riittdvasti voimaa
jarrun turvalliseen kayttdmiseen TAIMA M
voidaan varustaa yhden kaden jarrulla.
Valtuutetun jalleenmyyjan on suoritettava
tdmadn asentaminen.

» Edellytyksend yhden kdden jarrun
asentamiselle on, etta jarrua kayttavassa
kédessa on riittavasti voimaa jarrun
turvalliseen kayttamiseen.

» Jarruun patevat samat kaytté- ja
huolto-ohjeet kuin molemmissa
késikahvoissa oleviin jarruihin.

TYONTOKAHVAT, PIDENNETYT
(VALINNAINEN)

VAROITUS

Turvallisuusvaara! Kaytd pidennettyjen
tyontokahvojen asentamiseen valtuutetun
jalleenmyyjan palveluja.

TAIMA M voidaan varustaa pidennetyilld
tyontokahvoilla. Tasta on hyotya silloin, kun

pituutesi  vuoksi rollaattorin  tydntaminen
pystysuorassa asennossa ei  muuten olisi
mahdollista.

Kahvojen korkeuden tarkempi saataminen seka
jarrujen kdyttaminen ja saataminen tapahtuvat
samalla tavalla kuin tavallisilla tydntékahvoilla.
Lue lisaksi luvut "Tyéntokahvojen korkeuden
saataminen”, "Jarrut”, "Seisontajarru” ja
"Jarrujen sadtdminen”.
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TAIMA-rollaattori voidaan varustaa
sateenvarjolla, jota voidaan kayttda myds
aurinkovarjona.

Sen  asentaminen  kuvataan erillisessa,
lisdvarusteen mukana tulevassa kayttéohjeessa.
Anna sateenvarjon asentaminen valtuutetun
jalleenmyyjén tehtdvaksi ja luovuta kéyttdohje
heidan kdyttoonsa.

VAROITUS

Kaatumisvaara! Sateenvarjon asentaminen
voi heikentda rollaattorin vakautta!

Turvallisuusvaara! Noudata sateenvarjon
erillisen kayttoohjeen kayttédn ja turvallisuu-
teen liittyvia ohjeita!

MUIDEN VALMISTAJIEN
LISATARVIKKEET JA-OSAT

Vain DIETZ GmbH:n valmistamien alkuperdisten
lisatarvikkeiden kaytto on sallittua. Jos rollaat-
toriin kuitenkin asennetaan muiden valmista-
jien tuotteita, vastuu tuotteen turvallisuudesta
siirtyy sille, joka asentaa lisatarvikkeet tai -osat.
Lisatarvikkeiden tai -osien ja tuotteen yhdis-
telmd ei ole endd vaatimusten mukainen, ja
asennuksesta vastaavan on tehtava uusi sel-
vitys vaatimustenmukaisuudesta. DIETZin |aa-
kinnallisista laitteista annetun asetuksen (EU)
2017/745 liitteen Il mukaisesti tekema vaati-
mustenmukaisuusselvitys ei ole endd voimassa.
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TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS

_ ~ TAIMA-rollaattorin kdytosta ei koidu vaaraa,
Tuoteturvallisuus! Tuotteen turvallisuutta ei jos se tapahtuu tissa kayttdohjeessa kuvatun

voida endd taata, jos sind on kaytetty  iarioituksenmukaisen kaytdn mukaisesti.
lisatarvikkeita tai -osia, jotka eivat ole DIETZin

myymia. .
Turvallisuusvaara! Jos rollaattoriin on asen- VAROITUS

nettu lisatarvikkeita tai -osia, talléin on ehdot-  Noudata kaikkia turvallisuusohjeita
tomasti noudatettava niiden kayttoohjeissa  loukkaantumisvaaran valttamiseksi!
olevia turvallisuusohjeita.

» Rollaattoria saa kayttaa vain kiintealla,
tasaisella alustalla!

» Kadyta jarruja kaltevilla pinnoilla (veda
jarrukahvoja yl6spain).

» Jos TAiMA-rollaattorisi on varustettu
ilmatéytteisilla renkailla, tarkista
renkaiden oikea ilmanpaine
saannollisesti.

» Rollaattorin on seistava turvallisesti
kaikilla neljalla pyoralla!

» Tarkasta aina ennen rollaattorin
kdyttod kaikkien asennettujen osien
asianmukainen kiinnitys, jarrujen
toiminta ja ettd taittuminen on
lukittuna.

» Lukitse aina molemmat jarrut ennen
kuin istuudut rollaattorin istuimelle.

» Rollaattorin istuin on tarkoitettu vain
tilapaista istumista varten, kun haluat
pitaa tauon kavelyn aikana!

» Huomio: vartalon liikkeistd johtuva
tasapainon siirtyminen voi kasvattaa
rollaattorin kaatumisen vaaraa!
Huolehdi siksi rollaattorin tasaisesta
kuormittamisestal

» Al4 ripusta kasseja rollaattorin
kahvoihin tai muihin osiin. Myés se
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vy

>

lisdd kaatumisen riskia!

Kayttdessasi taittumisen lukitusnappia
ja rollaattoria auki/kiinni taittaessasi
varo kasidsi, sormiasi ja irtonaisia
vaatteita! Puristumisen vaaral

Ala koskaan ylita kayttajan ja kuorman
yhdistettya 150 kg:n
enimmaiskuormitusta.

Al jata rollaattoria pitkdksi aikaa
suoraan auringonpaisteeseen tai
alhaisiin lampétiloihin. Tuotteen osat
(esim. runko ja kasikahvat) voivat
kuumentua (> 41 °C) tai kylmetd (< 0
°C) voimakkaasti, mikd voi johtaa
tietyissa olosuhteissa ihovammoihin.
Varmista, ettd et jatd rollaattoria
hatauloskdyntien ja hdtdpoistumisteiden
valittémaddn laheisyyteen niiden
tukkimisen valttamiseksi.

Al3 koskaan kayta rollaattoria alkoholin
tai muiden tarkkaavaisuutta ja
reaktioaikaa heikentavien paihteiden
vaikutuksen alaisena!

Kayta rollaattoria vain sen
kayttotarkoituksen mukaisesti. Ala
kuljeta sita hidastamatta esteita, kuten
askelmia tai reunoja, pain.

Rollaattoria ei saa antaa lasten kasiin
leikkimistd varten eikd sitd saa kdyttaa
sen kayttotarkoituksen vastaisesti!
Rollaattorilla istuessa sita ei saa
liikuttaa jaloilla tydntamalla tai
vetdmalld tai toisen henkildn
tydontamadna! Se voi aiheuttaa
loukkaantumisen vaaran ja voi johtaa
tuotteen vaurioitumiseen!

Noudata liikennesdantdja kulkiessasi
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muun liikenteen seassa.

Ala koskaan kayta rollaattoria istuimena
matkustaessasi ajoneuvossa tai
julkisissa liikennevalineissa. Se
aiheuttaa suuremman kaatumisen
vaaran!

Al3 koskaan kulje rollaattorin kanssa
rullaportaissa, koska se aiheuttaa
suuremman kaatumisen vaaran!

Kayta portaita vain tukihenkilon
avustamana mikali hissid tai ramppeja
ei ole kaytettavissa.

Hiekka, merivesi tai tiesuola voivat
vaurioittaa pyorien laakereita. Puhdista
rollaattori huolellisesti, jos se on
altistunut tallaisille olosuhteille.

Ylitd kiskot ja muut vastaavat esteet
aina suorassa kulmassa (90°), mikali ne
eivat ole kierrettdvissa.

Rollaattoria ei saa kdyttda raskaiden
kuormien kuljettamiseen. Esineiden
kuljettamiseen saa kdyttaa vain
verkkokassia, kuten luvussa
“Lisdvarusteet” on kuvattu.
Rollaattoriin liittyvista vakavista
tapauksista on ilmoitettava valmistajalle
ja toimivaltaiselle viranomaiselle!

Jos rollaattorisi toiminnassa ilmenee
minkddnlaisia rajoituksia, vie se
viipymatta huollettavaksi valtuutetulle
jalleenmyyijalle.

Jos rollaattoria sdilytetdan
kdyttamattomana yli vuoden ajan, sille
on suoritettava kaikki
huoltosuunnitelman edellyttamat
tarkastukset.
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KUNNOSSAPITO/HUOLTO

Rollaattorin  jatkuvan  turvallisen  kayton  takaamiseksi
huoltosuunnitelman mukaiset tarkastukset séanndllisesti.

Rollaattorin puutteellinen hoito ja kunnossapito tai niiden laiminlyénti rajoittavat korvausvastuuta.
Huoltosuunnitelma ei anna selvitystd tosiasiallisesti tarpeellisesta rollaattorin edellyttdmasta tyén

suosittelemme  suorittamaan

laajuudesta.

E HUOMAUTUS

Kayttdjand olet ensimmdinen, joka huomaa
mahdolliset vauriot. Jos huomaat jonkin
huoltosuunnitelmassa mainituista vioista tai
jonkin muun vian tai vajaatoiminnon, kaanny
viipymatta valtuutetun jalleenmyyjan puoleen. _

E HUOMAUTUS

Kayttdja tai hanen avustajansa suorittavat
huoltosuunnitelmassa vaaditut tarkastukset ja
toimenpiteet, ellei toisin mainita.

TAIMA-HUOLTOSUUNNITELMA

VAROITUS

Turvallisuusvaara! Rollaattorin kaytt6tur-
vallisuuden ylldpitamiseksi vain jalleenmyyja
saa suorittaa korjaustdita ja niissd saa kayttaa
vain DIETZ-varaosia. Naita varaosia on saatava-
na verkkosivujemme kautta.

E HUOMAUTUS JALLEENMYYIJILLE
Jos kayttdja ilmoittaa rollaattorin
toiminnassa poikkeavuuksia, tarkasta kaikki
huoltosuunnitelmassa tarkastettavaksi merkityt
kohdat. Tarkastukset on suoritettava myds
jokaisen uudelleenkdyttéénoton yhteydessa
ja tuotteen pidemman (> 4 kuukautta)
varastoinnin jalkeen.

kuukausittain

Tarkastetaan Kuvaus i i) [
Kun jarrukahvat on painettu/lukittu alas (seisontajarru) tai jarrukahvat
Jarrut/ on vedetty ylds (kdyttojarru), takapyorat eivat saa pyoria.
seisontajarrut: Jarut  on  sddettdvd uudestaan bowdenkaapelien tai | X
toiminta takarenkaiden vaihtamisen jalkeen. Vain valtuutettu jalleenmyyja
saa suorittaa tdman toimenpiteen.
Tvéntékahvat: 1. Ty6ntokahvojen sormiruuvien tulee olla pitdvasti
vgkaus ) kiinnitettvissa. X
2.Tydntokahvat eivat saa heilua.
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Tarkastetaan

Kuvaus

kuukausittain

aina enne

Taittumisen lukitus
ja taittomekanismi:
toiminta ja turvallisuus

1. Taittumisen lukituksen (punainen nappi) tulee olla vaivattomasti ulos

vedettdvissa ja uudestaan lukittavissa.

2. Molempien rungon osien tulee olla vaivattomasti yhteen ja erilleen

vedettavissa.

Ruuvikiinnitykset:
pitava kiinnitys

Kaikkien ruuvikiinnityksien tulee olla pitdvasti kiinnitettyina.

Itselukittuvat mutterit ja ruuvit menettdvat tehokkuutensa, kun
niitd avataan ja suljetaan toistuvasti. Sen vuoksi valtuutetun
jalleenmyyjdn tulee huolehtia niiden vaihtamisesta niiden
|6ystyessa.

Ohjaus ja
kulkupyorat:
kulku, toimivuus ja
vauriot

—_

. Pydrien tulee kulkea suorassa linjassa ja puolelta toiselle varisematta.
. Pydrien tulee pydria kulkemisen aikana kevyesti ja adnettémasti.
. Pydrét eivdt saa olla vaurioituneet.

Ohjaus ja
kulkupyorat:
kulku, toimivuus ja
vauriot

—_

. Pyrét eivat saa olla vaurioituneet ja niiden tulee pyoria aanettomasti,

puolelta toiselle variseméattd ja suorassa linjassa.

2. Jos pyérien navoissa on nukkaa tai likaa, puhdista ne.

—_

. Kasi- ja jarrukahvojen tulee olla pitdvasti kiinnitettyina.

Tybntokahvat: 2. Tydntékahvoissa ei saa olla ulkoisia vaurioita/vaantymia,
vakaus ja i .
vauriot eivatka ne saa heilua.
3. Sormiruuvien tulee olla pitévasti kiinnitettavissa.
1. Istuinpaéllisen tulee olla pitdvasti kiinnitetty sivuilla oleviin kiskoihin.
Istuin: 2. Jos istuinpaéllinen on likaantunut, puhdista se

likaantuminen ja vauriot

puhdistusohjeiden mukaisesti.

2. Jos istuinpaéllinen on vaurioitunut, se on vaihdettava.

Runko, koko
rakenne:

1

. Rungon molemmissa osissa ja ristisiteissa ei saa olla vaurioita tai

toiminta ia halkeamia.
inta ) 2. Toiminnalliset ja pinnan vauriot on korjattava.
vauriot
Silmamaarainen
tarkastus: Jos tallaisia vaurioita ilmeneeg, rollaattoria ei saa

irtonaiset osat,
murtumat, ruoste tai
muut vauriot

enaa kdyttaa, koska sen turvallista kéyttoa ei
kyetd enda takaamaan.

Likaantuminen:
rollaattori, koko rakenne

Likaantumisen voimakkuudesta riippuen koko rollaattori on puhdistettava
vahintaan kerran kuukaudessa (katso luku Puhdistaminen).

DIETZ / Kayttoohje: rollaattori TAIMA M / versio 4.1 FI
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VIANETSINTA JA -KORJAUS

Mahdolliset syyt

Toimenpiteet

Etupyorat eivat kulje
suorassa linjassa.

Pydranlaakerit ovat vaurioituneet tai
pyorien ripustukset eivat ole enda
kiinnitettying asianmukaisesti.

Kaanny valtuutetun jalleenmyyjan
puoleen

Rollaattorin tydntaminen
on raskasta.

Pyérien akselit/navat ovat
likaantuneet.

Poista lika

Jarrut on saddetty vaarin.

Pyéranlaakerit ovat vaurioituneet tai
pydrien ripustukset eivét ole endd
kiinnitettying asianmukaisesti.

Kaanny valtuutetun jalleenmyyjan
puoleen

Jarrutustoiminto toimii
riittamattomasti tai
epatasaisesti.

Jarrut on saddetty vaarin tai jarrupalat
ovat kuluneet.

Kaanny valtuutetun jalleenmyyjan
puoleen

Istuinpaallinen ei ole
kirealld tai ei ole pitdvasti
kiinni rollaattorissa.

Rollaattoria ei ole taitettu tdysin auki.

Taita rollaattori tdysin auki ja lukitse
taittumisen lukitsin

Istuinpdallista ei ole kiinnitetty oikein
sivuilla oleviin kiskoihin tai se on
vioittunut.

Kaanny valtuutetun jalleenmyyjan

aanet

puoleen
Ristisiteet tai taittomekanismi ovat
vioittuneet.
Kitisevat ja hankaavat S Kaanny valtuutetun jalleenmyyjan
Useita syita

puoleen

Rollaattori ei tarjoa
kunnollista tukea tai ei
seiso turvallisesti.

Tyontokahvoja ei ole asennettu
oikein tai ne on asennettu kayttjalle
sopimattomalla tavalla.

Tarkista tyontokahvojen korkeus

Tarkasta, onko tyéntékahvojen sormi-
ruuvit kiristetty pitavasti

Rollaattoria ei voida taittaa tdysin auki
tai taittumisen lukitsin ei ole lukittuna.

Taita rollaattori téysin auki ja varmista,
ettd taittumisen lukitsin (punainen
nappi) lukittuu

Rollaattorin runko tai tydntékahvat
ovat vaurioituneet.

Kaanny valtuutetun jalleenmyyjan
puoleen
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PUHDISTAMINEN

DESINFIOINTI

» Puhdista rollaattori pyyhkimalla sen rungon
osat saannollisesti kostealla liinalla. Voit
kayttda pinttyneen lian poistamiseen
mietoa puhdistusainetta ja lammintd vetta.

» Istuinpaallinen ja ostoskassi voidaan
pestd kasin miedolla saippualiuoksella
enintaan 40 °C:ssa.

» Pydrat voidaan puhdistaa kostealla
harjalla, jossa on muoviharjakset.

» Poista lika ja nukka myGs pydrien
navoista.

» Kéytd puhdistamiseen vain kaupallisia
mietoja puhdistus- ja desinfiointiaineita.
Yksityiskohtaiset ohjeet desinfiointia
varten I6ydat seuraavasta luvusta.

VAROITUS

Materiaalivauriot! Al4 kiytd puhdistamiseen
painepesuria, voimakkaita syOvyttavia
kemikaaleja tai hankaavia lisdaineita.

Materiaalivauriot! Varmista puhdistamisen
jalkeen kaikkien materiaalien tdydellinen
kuivuminen niiden laadun sailyttamiseksi.
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Valmistele kdytetty apuvaline manuaalisesti
pyyhkimalld kaikki osat pintojen desinfiointiai-
neella.

Suosittelemme desinfioimaan erityisen huolelli-
sesi késien tai ihon kanssa usein kosketuksissa
olevat pinnat, kuten kahvat.

VAROITUS

Materiaalivauriot! Noudata desinfioinnissa
desinfiointiaineen valmistajan antamia kaytto- ja
valmisteluohjeita.

Seuraavat desinfiointiaineet ovat materiaalia
saastavia:
» Aldehydivapaat alkoholipohjaiset

desinfiointiaineet (enint. 70 %
propyylialkoholia)

EDELLEEN LUOVUTTAMINEN JA
UUDELLEENKAYTTO

Perattdisten uudelleenkaytt6jen enimméaismaara
riippuu  kunkin  tuotteen  materiaalien
kulumisen tilasta ja toiminnallisesta kunnosta.
Luovuttaessasi  rollaattorin  edelleen  tai
ottaessasi sen kdyttéon uudelle kayttdjalle tai
jalleenmyyijélle, muista luovuttaa tarpeelliset
tekniset asiakirjat turvallisen kaytdn vuoksi.
Rollaattori on annettava jalleenmyyjélle
puhdistamista, desinfiointia ja vaurioiden
varalta tarkastamista ja hyvaksymista varten
ennen sen edelleen luovuttamista. Kaikki
huoltosuunnitelmassa tarkastettaviksi merkityt
kohdat on tarkastettava.
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VARASTOINTI

Jos haluat varastoida rollaattorin, huolehdi
siita, ettd varastointi tapahtuu kuivassa
tilassa, suoralta auringonvalolta suojattuna ja
0...+45 °C:n lampétilassa.

Kiinnita ~ rollaattori  tahatonta  paikaltaan
vierimistd vastaan. Ald kéytd seisontajarruja
tahdn, koska ne voivat vaurioittaa renkaita
pitkaksi aikaa, kun ne aktivoituvat.

Pidemmén (> 4 kuukautta) varastoinnin
paatteeksi tarkasta kaikki huoltosuunnitelmassa
mainitut kohdat ennen rollaattorin uudelleen
kayttoa tai kayttdonottoa.

VAROITUS

Materiaalivauriot! Al3 varastoi rollaattoria
lammonldhteiden laheisyydessd alaka aseta
esineita rollaattorin paalle.

HAVITTAMINEN

Jos et tarvitse endd rollaattoria, ota yhteytta
jalleenmyyjéan, joka noutaa sen ja havittda
sen asianmukaisesti tai hyddyntaa sita muuten.
Jos tdma ei ole mahdollista, vie rollaattori
paikalliseen kierratyskeskukseen.
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TUOTTEEN MERKINNAT

Tyyppikilpi on pidettdvé luettavassa kunnossa.
TAiMA-rollaattorissa se I6ytyy vasemmasta
ristisiteesta.

Pyyda jalleenmyyjdasi korvaamaan
lukukelvottomat tai puuttuvat kilvet/tarrat
viipymatta uusilla.  Téma koskee  myds
heijastintarroja.

Tyyppikilven symbolit ja tiedot eritelldan
seuraavassa. (Esimerkkind  kaytetaan
tyyppikilped.)  Tyyppikilvessa ~ on  myds

rollaattorisi sarjanumero.

& DIETZ GROUP| Tavaramerkki tai tuotemerkki

Tyyppi/malli

REF = tuotenumero

SE = Sarjanumero

SHEHENE

UDI = Unique Device Identifier
(01) UDI-DI

(10) Tilausnumero

(11) Valmistuspaiva

(21) Sarjanumero
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Valmistaja / valmistajan
merkki / valmistajan osoite

L

Suurin sallittu kayttépaino ml.
kuorma

=ije
.

Valmistuspaiva

INIRIES

Rollaattorin kokonaisleveys

Rollaattorin kokonaiskorkeus
(min.—maks.)

b —
O
o

Rollaattoria voi kdyttda seka
sisa- etta ulkotiloissa

Noudata kayttéohjeen ohjeita

Medical Device /
|aakinnallinen laite

Ele 4

Tuote on ladkinnallisista
laitteista annetun ase-
tuksen (EU) 2017/745
vaatimusten mukainen.

N
m

Tuotteet, joissa on alla nakyvé merkintd, ovat
yksilolliseen kayttdon valmistettuja laitteita.

SONDERANFERTIGUNG

CUSTOM-MADE DEVICE

Ne ovat tuotteita, jotka on valmistettu yksildlli-
sesti tietylle kayttdjalle. Tyyppikilpi, varoitukset
ja mahdollisesti myds kayttotarkoitus poikkea-
vat talléin muista tuotteista. Lisdasiakirjojen
ohjeita on noudatettava!
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TAKUU

Takuu kattaa tuotteen kaikki todistetusti
materiaali- tai valmistusvirheista johtuvat viat.
Takuu kattaa 24 kuukautta I|3hetyksen
valmiusilmoituksen saapumisesta tai
viimeistaan toimituksen jalkeen.

Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat
kulumisesta, tahallisesta  vaurioittamisesta,
huolimattomuudesta tai epdasianmukaisesta
kaytosta. Tama koskee myds epésopivien
hoitoaineiden, voiteluaineiden ja rasvojen
kayttoa.

KAYTTOIKA

Tuotteen odotettu kayttoikd pdivittaisessa,
asianmukaisessa  kdytdssa on viisi vuotta.
Edellytys talle ovat tdssd kayttdohjeessa
annettujen  kunnossapito-, puhdistus- ja
turvallisuusohjeiden noudattaminen.

VASTUUKYSYMYKSET

DIETZ GmbH on vastuussa tuotteesta vain,
kun tuotetta kaytetddn madritettyjen ehtojen
mukaisesti ja mdaritettyihin kaytt6tarkoituksiin.
Suosittelemme kasittelemaan tuotetta
asianmukaisesti ja hoitamaan sitd ohjeiden
mukaisesti. DIETZ GmbH ei vastaa vaurioista,
jotka johtuvat muiden kuin DIETZ GmbH:n
hyvdksymien rakenne- ja varaosien kaytosta.
Vain valtuutettu jalleenmyyja tai itse valmistaja
saa suorittaa korjauksia tuotteelle.
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MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Kuvaus Yksikko TAIMA M
Tuotenumero 200059
Materiaali/vari:

ateriaalivar Alumiini/ ruskea, metalli
Runko
Materiaali/véri/koko

. ..I e cm PU / tummanharmaa / 20 x 3,5
Pyorat
Materiaali/vari: Jarrukahvat Polyamidi ja lasikuitu
Materiaali/vari: Kahvat Termoplastinen kumi / musta
Materiaali/véri:

s Polyesteripaallystetty PVC-kangas
Istuinpaéllinen
Materiaali/véri: Ostoskassi Polyesterikangas
Pituus/leveys/korkeus mm 680/ 630/ 790
Leveys kokoon taitettuna mm 230
Istuinkorkeus/-leveys mm 590 /450
Kokonaiskorkeus min./maks. mm 790 /950
Kahvojen korkeus, saadettava 5x 4.cm
Leveys kdytossa mm 860
etusuunnassa ° 16
Vakaus standardin EN takasuUnnassa . 83
ISO 11199-2 mukaisesti '
sivusuunnassa ° 3,8

Paino ilman lisavarusteita / lisavarusteilla kg 6,5
Kayttajan enimmaispaino ml. kuorma kg 150

. . - Tarjotin: 5/ Ostoskassi: 5/
Enimm. kuormitettavuus, lisdvarusteet kg ) )

Rollaattorin kassi: 15

Suositeltava kayttdjan pituus m 1,60-1,85
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TUOTETESTAUS

Kokonaistestaus, rollaattoristandardi

EN1SO 11199-2

Muoviosien biologinen yhteensopivuus ISO 10993
Tekstiiliosien syttyvyys EN 1021-2
YMPARISTOOLOSUHTEET

Kayttdympariston lampdtila -10...+50 C°

Varastointiympariston lampétila

TUNNISTETIETOJEN MERKITSEMINEN

0...45 C° | suhteellinen ilmankosteus 20-75 %

Suosittelemme kirjoittamaan tuotteesi tunnistetiedot seuraaville riveille, jotta ne ovat kaytettdvissa,
jos sinulla on kysyttavaa tuotteesta. (Katso selitys luvussa “Tuotteen merkinnat”.)

Tyyppi/maIIi:

Tuotenumero/REF:

Sarjanumero (21):

aal Valmistuspaiva:

Muita tietoja /
muistiinpanoja:

* Raataldityjen tuotteiden tunnistetiedot tai tyyppikilpi voivat poiketa toisistaan
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