ROLLSTUHLE

AS(O1) A DIETZ

REHA-PRODUKTE

Montage Trommelbremse

Die Montage einer Trommel - / Begleiterbremse ist am [AS01] nur in Verbindung mit
hohenverstellbaren Schiebegriffen (Art. 183000, 183010, 18320) moglich!

Zunachst den Begleiterbremshebel
am Schiebgriffrohr montieren und
den Bowdenzug durch den Tunnel der
Riickenpolsterung nach unten fiihren.

AnschlieBend die Drehmomentabstiitzung
auf den Bremstrager montieren.
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ROLLSTUHLE

Fir hintere Sitzhohen von 41,25 - 48,75 cm (bei 24" Antriebsrad) wird die
Drehmomentabstiitzung ,,nach unten” montiert.

Fir hintere Sitzhéhen von 50 - 52,5 cm (bei 24" Antriebsrad) wird die
Drehmomentabstiitzung ,,nach oben” montiert.
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