ROLLSTUHLE

AS(O1) ADIETZ

REHA-PRODUKTE

Hintere Sitzhohe einstellen

Je nach RadgroBe (22" / 24" / 26") kann die hintere Sitzhéhe des AS[01] in einem Bereich
von 38.75 cm - 55 cm eingestellt werden.
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Rad 22" | Rad 24" | Rad 26"
38.75|41.25 43.75 X
40 |42.5 45 X
41.25|43.75 46.25 5 25 - 30 Nm
42.5 |45 47.5 /
43.75 | 46.25 48.75 “
45 | 47.5 50
46.25 | 48.75 51.25 %
47.5 |50 52.5 )
48.75 | 51.25 53.75 £
50 |52.5 55
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Je nach Sitzwinkel, Messpunkt und Art der Bereifung kann die tatsachliche Sitzhéhe um ca. + /-1 cm
vom absoluten Wert abweichen.

' Wir raten dringend davon ab, die hintere Sitzh6he hoher als die vordere zu wahlen. Dabei besteht die
Gefahr, dass der Patient nach vorne aus dem Rollstuhl fallt.
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